Die Universitdt Uludag Bursa Beleg-Nr.: 20200831-01
1975

Universitat Uludag Bursa

Die medizinische Fakultat

Die medizinische Mikrobiologie
Das mikorobiologische Labor
16059 Bursa, Tiirkei

Tel.: +90 (224) 295 41 15
Fax: +90 (224) 295 41 49

31 August 2020

An Omikron Ingenieurwesen, Maschine, Elektrizitit, Elektronik, Bau,
Verpflichtung, Werbung, Import und Export GmbH,

Die Wirksamkeit auf Luftdesinfizierung von dem Ger&t “UVMAX Uvair Modell 360", was
Sie an uns versendet haben, wurde in dem mikorobiologischen Labor der medizinischen
Fakultat, medizinischen Mikrobiologie der Universitat Uludag Bursa getestet. Die
Ergebnisse finden Sie in der Anlage 1.

Mit freundlichen GriBen

Doz. Dr. Harun Agca

Anlage 1: Die Testergebnisse der Wirksamkeit auf Luftdesinfizierung (Seite 2)
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Die Auswertung

Die Wirksamkeit auf Luftdesinfizierung von dem Geré&t “UVMAX Uvair Modell 360", was
Sie an uns versendet haben, wurde in dem mikorobiologischen Labor der medizinischen
Fakultét, medizinischen Mikrobiologie der Universitat Uludag Bursa getestet.

Es wurde festgestellt, dass das Gerat “UVMAX Uvair Modell 360" bei der Risikoreduktion
der Biokontamination durch luftgetragene pathogene Mikroorganismen wirkungsvoll ist.

Doz. Dr. Harun Agca

Dieses Protokoll dient dazu, private oder juristische Personen in ihrem Produktentwicklungsprozess zu
unterstiitzen. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne Erlaubnis unserer Einrichtung darf es nicht durch
Kopieren vervielfaltigt, verbreitet und zu Werbung oder anderen Zwecken genutzt werden.

Anlage 1: Antibakterielle Testergebnisse (23. Juni 2020)
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